
 

 

Centrifuge – Corning 6759 
50 mL centrifugerør 

- Tænd for strømmen på bunden af centrifugen i venstre side. 

- Åbn låget ved at trykke på LID. 

- Sæt prøver i. Brug 50 mL engangscentrifugerør. 

DET ER MEGET VIGTIGT, AT PRØVERNE ER I LIGEVÆGT I CENTRIFUGEN. 

- Luk låget. 

- Tryk på RPM/RCF og indstil omdrejningshastigheden med drejeknappen. 

- Tryk på ACCEL/DECEL og indstil accelerationen af rotoren med 

drejeknappen. 1 = laveste acceleration. 9 = hurtigste acceleration. 

- Tryk på TIME og indstil tiden med drejeknappen. 

- Tryk på START for at begynde centrifugeringen. 

- Vær opmærksom på om rotoren er i balance. Hvis der kommer høje 

brummende lyde fra centrifugen, tryk da straks på STOP og juster væsken 

i centrifugerørene. 

- Når centrifugen er færdig, tryk på LID og tag prøverne ud. 

- Rengør centrifugen ved det mindste spild, da overfladen nemt kan blive 

ødelagt. 


