Mikropipette

Indstilling af pipette:
Finnpipette:

e Drej toppen af pipetten indtil det gnskede volumen fremkommer.
Bio Rad:

e Drej toppen af pipetten indtil det gnskede volumen:

Bio-Rad 2 - 20 ul Bio-Rad 20 - 200 ul Bio-Rad 100 - 1000 ul
Min Ex. Max Min Ex. Max Min Ex. Max
0 1 2 0 1 2 0 0 1
2 2 0 1 1 0 1 5 0

5 0 0 5 0 0 6 0
2 ul 12,5 ul 20 ul 20ul | 115ul | 200 ul 100 ul | 565 ul | 1000 ul
Udtag prove:

For begge pipettemaerker geelder det, at udtagningen af prgven foretages ved at:
e Szt passende pipettetip pa mikropipetten.
e Tryk stemplet ned til fgrste stop (1)
e Szt spidsen ned i veesken og slip LANGSOMT stemplet (2)
e Dispensér vaesken i ny beholder ved langsomt at trykke stemplet helt i
bund (3).
e Tag spidsen op af veesken og slip stemplet (4) til udgangsposition.
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