
BIORAD MyCycler - PCR  

Opstart og valg af allerede indtastet protokol: 

- Tryk på startknappen i øverste højre hjørne. 

- Ønskes tidligere anvendt program ex. ”Find morderen” PCR: 

• Tryk F1 (Protocol library). 

• Tryk pil ned til FIND MORDEREN. 

• Tryk ENTER. 

• Tryk ENTER ved Run protocol. 

• Tryk ENTER ved Algorithmic Measurement 

• Tryk pil ned for at sætte volumen i PCR rør til 40 µL 

• Tryk ENTER. 

• Vælg NO Hot Start. 

• F5 (begin run) 

• Når programmet er kørt til ende tryk F5 (End Hold) + F4 (Home 

screen). 

 

Sådan laver du et nyt PCR program: 

• Tryk F2 (create) 

• Tryk pil ned til du kommer til STANDARD-3 

• Tryk ENTER for at vælge STANDARD-3 

• Bevæg dig frem og tilbage i programmet med piletasterne og tast 

de ønskede temperaturer, tider og antal cycler. 

• Tryk F5 (Done) 

• Brug piltasten og gå til ”Save protocol as…” 

• Tryk ENTER. 

• Indtast ønsket navn på programmet. Ved CAPS LOCK tryk F2. 

Mellemrum F3. 

• Tryk ENTER for at gemme. 


