
Smeltepunktsapparat - Stuart SMP10 

Vejledning: 

1. Fold ”fødderne” på apparatet ud. 

2. Tænd på venstre side. 

3. Sæt plateau temperatur ved at holde 

’plateau set’ og     eller      nede samtidig. 

Dette vil være opstartstemperaturen.  

Sæt temperaturen 10oC under forventet 

smeltepunkt. 

4. Opsaml lidt prøve i kapillærrøret og indfør 

røret i siden af apparatet, så spidsen er i 

synsfeltet. 

5. Tryk på start og vent til ’plateau’ blinker. 

6. Tryk på start og hold øje med 

smeltepunktet. Temperaturen stiger nu 

med 2oC/min. til max. 300oC.  

7. Tryk på stop for at afkøle varmeblokken. 

8. Sluk apparatet og fold ”fødderne” ind. 

 

 


